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Influence de la technologie « temps de vol

La technologie « temps de vol » (e.g. Time of flight : TOF), apparue en TEP clinique il y a une dizaine

ndre. Les premières données

figure

15

des installations

national décroit à mesure que le parc des TEP équipés du « temps de vol » augmente. La seule utilisation

lorsque le TOF est disponible conduit

supposée

constante (figure 16).

Figure 15 : I s de la technologie « temps de vol » sur la médiane de

histogramme rouge représente la proportion

évaluations réalisées sur des installations équipées du TOF. Le trait bleu continu représente la médiane de

appareils.

Figure 16 : (en

rouge sans TOF, en bleu avec TOF). Les courbes en traits pleins et pointillés représentent le 50e centile (médiane)

encadré par les 25e et 75e centiles (représentés par les aires rouge et bleue) pour les données sans et avec TOF.
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